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Introducción 

TOMOTERAPIA 

 
Å Tratamiento helicoidal de intensidad 

modulada (IMRT) de 6MV. 

Å  IGRT, sistema de verificación por 

imágenes (TomoScan) de 3.5 MV. 

Å  Corrección de diferencias de 

posicionamiento entre simulación y 

tratamiento, mediante el desplazamiento 

de la mesa de tratamiento. 

Å  Reproducibilidad y precisión de 

tratamientos. 



Introducción 

EXPERIENCIA TOMOTERAPIA FALP 

 
Å Go live: 24 de Octubre de 2016. 

Å  300 pacientes tratados, 200 

corresponden a cáncer de mama. 

Å  Utilidad de IGRT en casos de cáncer de 

mama.  

Å Imágenes de verificación (TomoScan) 

previo a cada sesión de tratamiento, 

correcciones diarias (Target diario). 

Å Registro de variaciones de posición en 

sistema MOSAIQ®. 
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Explicar la implementación de Tomoterapia 
en pacientes con cáncer de mama de la 
Fundación Arturo López Pérez (FALP), 

analizando la aplicación del tratamiento 
mediante el estudio del posicionamiento y 

sus variaciones entre las sesiones de 
tratamiento. 
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Materiales y métodos 

Å  Descripción del proceso desde la simulación hasta la ejecución de tratamientos de 

cáncer de mama con Tomoterapia en FALP. 

Å  Análisis de las variaciones de posicionamiento entre las sesiones de tratamiento 

mediante el Algoritmo de Van Herk1 y determinación de los márgenes al PTV según éste. 

1 Van Herk et al.The probability of correct target dosage: dose-population histograms for deriving 
treatment margins in radiotherapy.  IJROBP 47: 1121-1135, 2000). 



Materiales y métodos: Simulación  

Å  Equipo de simulación: PET CT Siemens Biograph 

mCT® del Servicio de radioterapia de FALP. 

Å  Dispositivo de posicionamiento: plano inclinado 

MammoRx® de ORFIT®. 

Å  Posición de paciente: decúbito supino con 

ambos brazos elevados y cabeza en posición 

neutra con elevación del mentón. 

Å  Regla lateral: indexación de paciente al plano. 

Å  Adquisición volumétrica con espesor de corte de 

3 mm.  

 



Materiales y métodos: Simulación  

Å  Cinco puntos de referencia en la piel del paciente (tres en línea media y dos a cada lado). 

Å Marca clínica de la mama a tratar y cicatriz. 

Å Extensión del estudio: aprox. desde el CAE hasta incluir completamente el hígado. 

Å  Registro en sistema MOSAIQ® (Fotos e instrucciones de posicionamiento). 

Å  Exportación de imágenes al sistema MONACO Sim® de Elekta®. 

https://www.google.cl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiG48Tgy5vXAhXGTZAKHVKwAi4QjRwIBw&url=http://www.elekta.cn/software/&psig=AOvVaw3kZ2q327sXYaH9Bii7XCez&ust=1509564374120928


Materiales y métodos: Contouring 

Å Sistema Mónaco Sim. 

Å Contouring por Tecnólogo médico: 

       - Corazón 
       - Pulmón ipsilateral y contralateral 
       - Canal medular 
       - Tiroides 
       - Estómago 
       - Hígado 
       - Cabeza humeral ipsilateral 
       - Esófago 
 
Å Contouring por médico radioterapeuta: 
       - Mama contralateral 
       - Targets (CTV, PTV) 
 
Å Envío de imágenes y estructuras creadas al 

sistema de planificación de tratamientos de 
Tomoterapia. 
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Materiales y métodos: Dosimetría y evaluación  

Å Dosimetría en TPS de Tomoterapia de Accuray®, planificación inversa, optimización. 

Å   Aplicación de Protocolo clínico y evaluación dosimétrica. 

Å Firma de dosimetría y Exportación del plan de tratamiento a sistema MOSAIQ® para ser 

entregado en el equipo de tratamiento. 

 

 



Materiales y métodos: Delivery 

Å Ejecución de tratamiento según simulación previa. 

Å  Setup del paciente, láseres móviles rojos. 

Å  Tomoscan (adquisción volumétrica/megavoltaje) previo a cada sesión. 

Å  Adquisición de TomoScan: 

       Pitch Coarse (grueso) e intervalo de reconstrucción de 3 mm (al igual que el TC de simulación). 
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